


NEDERLANDS

TOEPASSINGSAANWUZING:
Zie de pictogrammen in deze folder.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN:

1. Gebruik het product dat geschikt is voor de lengte en gewicht van
de patiént (zie maattabeﬁ

Controleer het GEHELE systeem VOOR GEBRUIK.

ALLE Salvafix banden dienen stevig aan de vaste delen van het

bedframe vastgemaakt te worden,

Gebruik ALTUD de twee zijbanden van de Salvafix gordel.

De TWEE bedhekken dienen altijd OMHOOGGETROKKEN en

GEBLOKKEERD te zijn. B

De bedhekken dienen uit é&n stuk te bestaan.

Patiénten die met Salvafix onrustbanden zijn vastgebonden dienen

constant in de gaten gehouden te worden. C

Volg de instructies van het protocol inzake vrijheidsbeperkende

maatregelen dat in uw instelling wordt toegepast.

Gebruik de Salvafix banden NOOIT indien u niet over een gedegen

opleiding en werkervaring beschikt.

10. Gebruik de Salvafix banden NOOIT voordat u ALLE VEILIGHEIDS-
VOORSCHRIFTEN op de afdeling VEIUGHEID van
www,medisystemsl.com goed heeﬁ doorgelezen,

11. In noodsituaties dient u altijd -::wer een snij-element te beschikken
dat snel en veilig in gebruik is.

12. Bij patiénten met pacemakers mag u de magnetische sleutel NOOIT
op minder dan 15 ¢cm houden,

OPGELET:

Gebruik de Salvafix producten NOCIT indien niet aan AL deze
voorwaarden wordt voldaan.

Een onjuist gebruik van de Salvafix fixatiemiddelen kan bij de patiént
ernstige letsels en zelfs de dood veroorzaken door verwurging of
verstikking. A

ONDERHOUDSINSTRUCTIES:

* SALVAFIX producten zijn niet brandwerend.

* Voor het wassen van de SALVAAX fixatiemiddelen dienen alle SALVAFX
vergrendelknoppen en verankeringspennen verwijderd te worden.

» SALVAFIX producten zijn vervaardigd uit 100% polyester en kunnen
op hmFE temperaturen (90°) gewassen worden,

* De Velcro® haakband kan vol raken met stof en pluisjes en dient
regelmatig met een harde borstel gereinigd te worden.
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