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FRANCAIS

INSTRUCTIONS D'APPUCATION:
Voir les pictogrammes de cette brochure,

RECOMMANDATIONS DE SECURITE:

1. LWilisez e produit dont la taille correspond au patient {(voir tableau

des mesures).

Vérifiez TOUT le systéme AVANT DE L'UTILISER.

Fixez solidement TOUTES les bandes de Salvafix au chassis du lit

en évitant les parties mobiles.

J;.plpli?_uez TOWOURS les deux bandes latérales de la ceinture
dl¥allx.

Maintenez les DEUX barriéres latérales du lit LEVEES et BLOQUEES. B

Assurez-vous gue |es barrieres du lit sont faites d'une seule piéce,

Surveillez constamment les patients soumis au maintien mécanique

Salvafix. C

SUivE?_i les instructions du Protocole de Maintien de votre centre de

travail.

N'UTILISEZ PAS Salvafix, si vous n'avez pas recu la formation et

I'entrainement nécessaires.

. N'UTILISEZ PAS Salvafix avant d'avoir lu TOUTES LES
RECOMMANDATIONS DE SECURITE qui se trouvent dans la section
SECURITE de www.medisystemnsl.com.

11. Ayez toujours sous la main un élément tranchant rapide et s(r a

utiliser en cas d'urgence. D

12. Chez les patients qui ont un pacemaker, NE PAS approcher la clé

magnétigue a moins de 15 cm,

ATTENTION:

N'UTILISEZ PAS les produits Salvafix si vous ne respectez pas TOUS ces
points. _ o

Une mauvaise utilisation des systémes de maintien Salvafix peut
provoquer des blessures graves et entrainer la mort par étranglement
ou asphyxie abdominale, A

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN:

» Les produits SALVAFEX ne sont pas ignifuges.

» Avant de laver/fsécher les produits de maintien SALVAFIX retirer les
boutons de fermeture SALVAFRX et les pivots d'ancrage.

s Les produits SALVAFIX sont composés a 100% polyester, lls sont
lavables a (90°)

» Nettoyer régulierement la partie crochet de la fermeture Velcro® avec
une brosse dure pour éliminer les peluches et les fils.
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