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BEDIENUNGSANLEITUNG:
Siehe Abbildungen dieser Broschire.

SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN:

1. BEHLIJ}EEH Sie das Produkt in einer dem Patienten angemessenen

Gribie,

Uberpriifen Sie bitte das GANZE System VOR BENUTZUNG,

Machen Sie bitte alle Salvafix-Riermen ganz fest am Bettrahmen

fest und nicht an beweglichen Teilen.

Benutzen Sie bitte IMMER die beiden Seitenriemen des Salvafix-

Gurtes.

Bitte lassen Sie die BEIDEN Seitengitter des Bettes OBEN und FIXIERT, B

Stellen Sie sicher, dass die Seitengitter des Bettes jeweils aus einem

einzigen Teil bestehen.

Bitte bringen Sie den Magnetschlissel nicht ndher als 15 cm heran

an Patienten mit Herzschrittmachern. C

: Bnttedﬂhemachen Sie bestandig die Patienten, die mit Salvafix fixiert

werden.

. Befolgen 5Sie bitte die Fixierungsvorschriften lhres Arbeitsplatzes.

0. BENUTZEN SIE Salvafix NICHT, wenn Sie fur dessen Nutzung nicht

ordnungsgemadl eingewiesen und trainiert worden sind.

11. BENUTZEN SIE Salvafix NICHT, ohne die VOLLSTANDIGEN
SICHERHEITSEMPFEHLUMGEN gelesen zu haben, die Sie unter dem
Abschnitt SICHERHEIT von nachlesen kénnen. D

12, Bitte haben Sie einen schnell schneidenden Gegenstand zur Hand,
far Notfélle.

ACHTUNG:

Die Salvafix-Produkte NICHT BENUTZEN, wenn Sie nicht ALLE diese
Punkte befolgen.
Eine unangemessene Benutzung der Fixierungssysteme Salvafix kann

schwerwiegende Verletzungen und sogar den Tod durch Erdrosselung
oder Erstickung herbeifiihren, A

ANLEITUNG ZUR INSTANDHALTUNG:

» Salvafix-Produkte sind nicht feuerfest.

* \Vor dem Waschen/Trocknen der Salvafix-Fixierungsprodukte miissen
die Salvafix-Verschlussknpfe und die Ankerbolzen entfernt werden,

* Salvafix-Produkte bestehen zu 100 % aus Polyester und sind bei
Waschagangen bei hohen Temperaturen (90°) resistent.

» RegelmaBig das “"Hook"-Teil des Klettverschlusses von Fusseln und
Faden mit einer harten Blirste saubern.
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