


=) (o]

www.medisystemsl.com



www.medisystemsl.com



ISTRUZIONI DI APPLICAZIONE:

Vedere i pittogrammi di questo depliant.

CONSIGU DI SICUREZZA:

1. Utilizzare il prodotto della taglia adatta al Paziente (vedere tabella
delle misure).

2, Controllare TUTTO il sistema PRIMA DELLUTILIZZO,

3. Fissare saldamente TUTTE le cinghie del Salvafix alla struttura del
letto evitando le parti maohbili.

4. Applicare SEMPRE le due cinghie laterali della Cintura Salvafix.

5. Mantenere le DUE sponde lateral del letto ALZATE
e BLOCCATE. B

6. Verificare che le sponde del letto siano in un unico pezzo.

7. Sorvegliare costantemente | Pazienti con contenzione meccanica
Salvatix. C

a. Eég uire le istruzioni del Protocollo di Contenzione del suo centro

| lavoro.

a, Hﬁm USARE Salvafix, se non si & stati dovutamente istruiti in merito

all'uso.
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. NON USARE Salvafix senza leggere precedentemente i CONSIGLI
COMPLETI DI SICUREZZA che potete trovare nella sezione SICUREZZA
di www.medisystemsl.com.

11. Tenere a portata di mano un elemento di taglio veloce e sicuro per

un‘eventuale emergenza. D
12, In Pazienti con un pacemaker, NON awicinare la chiave magnetica
a meno di 15 cm.

ATTENZIONE:

NON USARE i prodotti Salvafix senza aver messo in atto TUTTI questi
punti.

L'uso inadeguato dei sistemi di contenzione Salvafix pud provocare
lesioni e perfino la morte per strozzamento o asfissia addominale. A

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE:

» | prodotti SALVAFIX non sono ignifughi.

* Prima di lavare/asciugare | prodotti di contenzione SALVAFIX devono
essere tolti | bottoni di chiusura SALVAFIX e | dispositivi di ancoraggio.

» | prodotti SALVAFIX sono composti da poliestere 100% e sono
resistenti al lavaggio a temperature elevate (90°)

» Pulire regolarmente la parte uncino della chiusura Velcro® da lanugini
e fibre con una spazzola dura.
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