


LIETUVOS

TAIKYMO INSTRUKCLA:
/. %ios brogiaros piktogramas.

SAUGOS PATARIMAL

1. fﬁiiﬁlgdami | pacientg parinkite tinkamg producto (Zr. Dyd3y

entelé).

PRIES naudaojima patikrinkite VISA tvirtinimo sistema.
Tvirtai prijunkite VISAS Salvafix juostas prie lovos rémo, nepalikite
laisvy, judanziy daliu.

Ealﬁix dirZg VISADA naudokyte i3 abiejy lovos pusiu

Laikykite abi lovos Sonines apsaugas F‘ﬂ]KELTAS Ir

UZFIKSUOTAS. B

Isitikinkite, kad lovos Soninés apsaugos yra vientisos.

Muolat stebékite Salvafix tvirtinimo sistema prifiksuotus
pacientus. C

Vadovaukités staigos patvirtintomis produkto tvirtinimo
rekomendacijomnis.

MNENALDOKITE Salvafix sisternos, jei jds nebuvote tinkamai apmaokyti
ir parengti jos naud:}ymui.

. NENAUDOKITE Salvafix sisternos neperskaite VISU SAUGUMO
REKOMEMNDACLU, ljc:s patalpintos tinklalapio
www,medisystemsl.com “SAUGA" dalyje,

11. Turékite greito ir saugaus fiksavimo dirZy nupjovimo priemone,

pritaikoma ypatingose situacijose. D
12. NEPRIARTINKITE magnetinio rakto ardau kaip 15 cm prie pacienty
su Sirdies stimuliatorniais. A

ISPEJIMAS:

NEN?UDE}E‘T‘TE Salvafix produkty jei neatitinkate VISU isvardinty
puUnkiu.

DEMESIO: MNetinkamas tvirtinimo sistemos Salvafix naudojimasgall
sukelti imtus paciento susiZalojimus, galimi mirties atvéjai dél pilvo
uZpaudimo ar savaiminio pasismaugimo.

PRIEZIOROS INSTRUKCLIOS:;

= SALVAFIX produktai néra atspards ugniai.

* Pried SALVAFIX tvirtinimo produkty skalbima/ diovinima reikia nuimti
visas dird) suseqimui naudojamas sagas.

* SALVAFIX produktai yra pagaminti i3 100% poliesterio ir gali atlaikyti
skalbima aukstoje temperatdroje (90°),

= Regulianai idvalykite kietu Spetuku lipduky (Velcro®) tvirtinimo dal
nuo Siuksleliy ir sidhw
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