


INSTRUKCIA ZASTOSOWANIA:
Patrz obrazki na ulotce.

ZALECENIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA:

1. UZzyj rozmiaru produktu odpowiedniego dla Pacjenta

(patrz tabela rozmiardw). _

Sprawdz dokladnie CALY system PRZED UZYCIEM

Zamocu) WSZYSTKIE tasmy Salvafix do ramy tokka z wyjatkiem
czescl ruchomych.

Stosuj ZAWSZE dwie tasmy boczne pasa Salvafix.

DWIE porecze boczne lozka trzymaj NA GORZE, ZABLOKOWANE, B
Upewnij sie, 2e porecze lozka skladaja sie z tylko jednej czesci.
Monitoru) w sposéb ciagly pacjentédw unieruchomionych system
Salvafix. C

Postepuj zgodnie z instrukcjami Protokobu Kontroli w swoim osrodku
pracy.,

NIE UZYWAJ Salvafix, jesli nie zostates cdpowiednio przeszkolony
do Jego uzycia. ,

. NIE UZYWA) Salvafix nie przgr:%awszy WEZYSTEICH ZALECEN
DOTYCZACYCH BEZPIECZENSTWA, z ktorymi nalezy siezapoznad
w dziale BEZPIECZENSTWO (SEGURIDAD) na stronie
www.medisystemsl,com,

11. Miej w zasie:ilu narzedzie do szybkiego | bezpiecznego przeciecia
systemu je2eli zajdzie taka koniecznosc, D

12. U pacjentdw ze stalg elektrosymulacjg serca, nie zblizac klucza

magnetycznego na odleglost mniejsza niz 15 cm. A

UWAGA.:

NIE UZYWAJ produktdw Salvafix jesli nie zapoznasz siez WSZYSTKIMI
powyzszymi punktami.

Nieodpowiednie uzycie systemdw Salvafix moze spowodowad powaine
uszkodzenia zdrowia, a nawet smierc z powodu uduszenia lub
niedotlenienia na skutek ucisku brzucha,

INSTRUKCJA KONSERWACIL:

e Produkty SALVAFIX nie s ognicodporne.

* Przed umyciem/wysuszeniem produktéw SALVAFEX naleky odpiaé
przyciski zamkniecia SALVAFIX oraz osie kotwiace.

* Produkty SALVAFX skladaja siez ﬁ::rliestru w 100% i sq odporne na
pranie w wysokich temperaturach (90%)

 Czyscic regularnie rzepy Velcro® twarda szczoteczka
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